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Souhrn

Výpočty z údajů tří různých pracovišť shodně ukazují, 
že rozdíly barevnosti ΔE (CIELAB) některých porovná-
vacích barevných roztoků Ph. Eur. s nízkou barevností 
a čištěné vody jsou příliš malé. Důsledkem toho je chy-
bovost při použití těchto roztoků k vizuálnímu hodnocení 
barevnosti tekutin. Řešení problému v Ph. Eur. předpo-
kládá zavedení instrumentálního hodnocení barevnosti 
do tohoto lékopisu.
Klíčová slova: Ph. Eur. • porovnávací barevné roztoky 
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Summary

Data calculations of three different workplaces consistently 
show that the difference in colour ΔE (CIELAB) of some 
colour reference solutions according to Ph. Eur. with small 
colour and purified water are too small. As a result, there 
is failure with use of these solutions for visual assessment 
of the coloration of the liquids. Solving the problem in Ph. 
Eur. presupposes the introduction of instrumental colour 
evaluation into this pharmacopoeia.
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Barevnost roztoků je jedním z významných ukazatelů 
čistoty léčiv a farmaceutických pomocných látek. K hod-
nocení zbarvení tekutin předepisují Ph. Eur.1) (a tedy 
i Český lékopis) a další lékopisy mimo EU porovnávací 
barevné roztoky, což jsou v Ph. Eur. definované směsi 
vodných roztoků chloridu železitého, chloridu kobaltna-
tého a síranu měďnatého. Porovnávací barevné roztoky 
s vizuálním hodnocením barevnosti patří k tradičním 
postupům lékopisné kontroly jakosti léčiv. Jejich použití 
v praxi však není u nízkých intenzit barevnosti bez pro-
blémů. Na některé z nich bylo poukázáno ve studii2). Náš 
příspěvek upozorňuje na nedostatečné rozdíly barevnos-
ti nejméně koncentrovaných porovnávacích barevných 
roztoků Ph. Eur. a čištěné vody a jejich důsledky. Na 
problém charakterizovaný nízkými hodnotami rozdílů 
barevnosti ΔE v barevném prostoru CIELAB3) vyčís-
lenými z výsledku instrumentálního měření barevnos-
ti těchto roztoků bylo upozorněno již dříve4). Hodnoty 
ΔE uvedené v citované práci jsou přitom v dobré shodě 
s výsledky výpočtů z údajů jiných autorů publikovaný-
mi v posledních letech (tab. 1). Míra shody hodnot ΔE 
pro tytéž porovnávací barevné roztoky Ph. Eur. s nízkou 
barevností získaných z jejich měření různými skupina-
mi autorů a shrnutých v tabulce 1 ukazuje, že výpočet 
trichromatických souřadnic barevného prostoru CIELAB 
s použitím různých zdrojů světla normalizovaných CIE 
(Commission Internationale de l’Eclairage)3) nemusí při 
jejich podobnosti vést k rozdílným výsledkům (autoři2, 5) 
uvažovali světlo D65 s ekvivalentní teplotou chromatič-
nosti 6504K, v práci4) bylo použito světlo C s ekvivalent-
ní teplotou chromatičnosti 6774K).
Názory na nejmenší hodnoty ΔE popisující barevnost spo-
lehlivě rozlišitelnou lidským okem nejsou dosud jednotné. 
Ve starších pracích lze nalézt hodnoty v jednotkách NBS 
blízkých jednotkám CIELAB ΔE = 36), ale i ΔE = 1 (CIE-
LAB)7). V novějších pracích pak spíše hodnotu ΔE = 1,5, 
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resp. ΔE >1,58). Podle autorů9), kteří se odvolávají na ex-
perimentálně ověřenou statistiku, rozdíly ΔE < 1 nelze 
vizuálně rozlišit a rozdíly 1 < ΔE < 2 rozliší pouze zkuše-
ný pozorovatel. Porovnáme-li s těmito hodnotami údaje 
v tabulce 1 je zřejmé, proč jsou při vizuálním hodnocení 
barevnosti s použitím nejslabších porovnávacích barev-
ných roztoků Ph. Eur. v lékopisné kontrole jakosti léčiv 
spojeny obtíže. Srovnání vysvětluje i vysokou chybovost 
při hodnocení barevnosti nejslabších porovnávacích ba-
revných roztoků Ph. Eur. deseti zkušenými analytický-
mi chemiky popsanou ve studii2), zejména při hodnoce-
ní podle Ph. Eur. metodou I. Jako řešení této situace se 
nabízí především u nejméně zbarvených porovnávacích 
roztoků Ph. Eur., jako H9 a H8 a dalších s ΔE (CIELAB) 
≤ 1,5 či ΔE (CIELAB) ≤ 2,0 mezi nimi a čištěnou vodou, 
tedy v zóně zvýšené chybovosti lidského oka, nahradit 
v Ph. Eur. vizuální pozorování instrumentálním měřením 
barevnosti. Jeho základy se zřetelem k možnému využití 
v Ph. Eur. byly popsány autory10) a předběžně byl for-
mulován i text možného znění zkoušky s použitím instru-
mentálního měření barevnosti2). To již je zařazeno v ame-
rickém a čínském lékopisu2), dosud však ne v Ph. Eur.

Střet zájmů: žádný.

Roztok Ph. Eur.
Literatura

H9 H8 H7 HŽ7

0,7 1,0 1,4 1,4 2*
0,7 Nebyl měřen 1,5 1,4 4
0,6 0,9 1,5 1,4 5*

Tab. 1. Rozdíly barevnosti ΔE (CIELAB) některých porovnávacích barevných roztoků Ph. Eur. 
a čištěné vody

*Hodnoty ΔE byly vypočteny z hodnot souřadnic porovnávacích barevných roztoků
Ph. Eur. L*, a*, b* v barevném prostoru CIELAB uvedených v citované práci podle ΔE = [(ΔL*)2 + (Δa*)2 

+ (Δb*)]1/2.
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